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Таблица  № 2. Игла монополярная, длина рабочей части 30 мм, диаметр иглы 2 мм
	Абляция
	Режим, выход
	Мощность, Вт
	Активация
	Форма зоны абляции
(размеры в мм)

	Однократная абляция моно
	М1,

А-МОНО
	60,

А-МОНО
	Удерживать жёлтую клавишу педали нажатой до автоматической остановки. Прерывание процедуры по отпусканию педали.
	



	Циклическая абляция моно

5 мин.
	М2,

А-МОНО
	60,

А-МОНО
	Пуск процедуры однократным нажатием жёлтой клавиши педали. Прерывание процедуры повторным нажатием жёлтой клавиши педали.
	



Таблица № 3. Игла монополярная, длина рабочей части 20 мм, диаметр иглы 2 мм

	Абляция
	Режим, выход
	Мощность, Вт.
	Активация
	Форма зоны абляции
(размеры в мм)

	
	
	
	
	

	Однократная абляция моно
	М1,

А-МОНО
	50
	Удерживать жёлтую клавишу педали нажатой до автоматической остановки. Прерывание процедуры по отпусканию педали.
	

	Циклическая абляция моно

5 мин.
	М2,

А-МОНО
	50
	Пуск процедуры однократным нажатием жёлтой клавиши педали. Прерывание процедуры повторным нажатием жёлтой клавиши педали.
	


Таблица № 4 Игла монополярная, длина рабочей части 15 мм, диаметр иглы 2 мм

	Абляция
	Режим, выход
	Мощность,  Вт.
	Активация
	Форма зоны абляции
(размеры в мм)

	Однократная абляция моно
	М1,

А-МОНО
	30
	Удерживать жёлтую клавишу педали нажатой до автоматической остановки. Прерывание процедуры по отпусканию педали.
	

	Циклическая абляция моно

5 мин.
	М2,

А-МОНО
	30
	Пуск процедуры однократным нажатием жёлтой клавиши педали. Прерывание процедуры повторным нажатием жёлтой клавиши педали.
	



Таблица № 5. Сводная таблица рекомендаций

	Инструмент
	Выход
	Режим
	Мощность, Вт

	Электрод-шарик
	А-МОНО
	«М1»
	70-90

	Пинцет
	А-БИ
	«БИ-1»
	40-50


Таблица № 6. Характеристика затрат на различные методы лечения метастазов в печень (Борсуков А.В. и соавт, 2005).

	Критерии оценки
	Методики

	
	ЭХЛ

(Борсуков, 2002)
	Этанол

(Борсуков, 1996-2001)
	Криодеструкция

(Наврузов, 1989-2000)
	Радиочастотная деструкция

(Livradi, 2000; Solbiati, 2000)
	Хирургическое
лечение

(Вишневский, 1998-2003)

	1.Стоимость оборудования (USD)
	40000
	До 10
	100000
	50000
	100000

	2.Стоимость инструментария (USD)

- 1 сеанс

- курс лечения
	До 100

До 500
	1,8

15
	До 1000

5000-6000
	800

2400
	2000 (операция)

-

	3.Анестезиологическое пособие:

- штаты

-медикаменты

-амортизация
	1

50

200
	-

10

-
	2

200

1000
	1

50

400
	3

300

1000

	4.Операция:

- штаты

- длительность сеанса (операции)
	2

40-240 мин.
	1

3-10 мин.
	3

40-60 мин.
	2

20-30 мин.
	6

3-8 ч.

	5.Госпитализация:

- профиль отделения

-длительность госпитализации
	Хирургическое

До 10 дней
	Хирургическое

3-5 дней
	Хирургическое

До 2 мес.
	Хирургичесоке

До 10 дней
	Хирургическое

До 1 мес.

	6.Реабилитация

- уровень реабилитации

- профиль специалистов

- длительность

- оборудование
	Любой тип ЛПУ

Гастроэнт.+УЗ

До 2 мес.

УЗИ
	Любой тип ЛПУ

Гастроэнт.+УЗ

До 10 дней

УЗИ
	Гепатол. центр

Гепатолог+УЗ+хирург

До 10 дней

УЗИ+МРТ+КТ
	Любой тип ЛПУ

Гастроэнт.+УЗ

До 10 дней

УЗИ+КТ
	Гепатол. центр

Гепатолог+УЗ+
хирург

До 10 дней

УЗИ+МРТ+КТ

	7.Диспансерное наблюдение:

- уровень наблюдения

- методы

-медикаментозное пособие
	Поликлиника

Биохимия+УЗИ

Гепатопротекторы
	Поликлиника

Биохимия+УЗИ

Гепатопротекторы
	Гепатолог

МРТ, КТ

Криошок-лечение
	Поликлиника

Биохим., УЗИ, МРТ

Гепатопротекторы
	Гепатолог

КТ+УЗИ

Иммунодепр+АБ

	8.Оценка эффективности

- немедленная (размер повреждения)
- отсроч. (6 мес.-1 год)

- отдаленная (3-5 лет)
	До 7 см

67-87%
	До 3 см

68,8-100%

30-53,1%
	До 6-8 см

40%
	3-5 см
	Резектаб. очаги

40-57%

30-45%


35 - 40





Ø8-10





35 - 40





Ø27-30





25-27





Ø12-15





27-30





Ø17-20





22-25





Ø10-13





27-30





Ø15-17




















